四川文理学院
2017年实验室建设项目

申  报  书

 eq \o\ad(项目名称,　　　　　　)   ******实验室或实训室（类别）
 eq \o\ad(经费概算,　　　　　　)               万元              
学校投入经费       万元（含基建费   万元）
 eq \o\ad(项目负责人,　　　　　　)                          
建设起止日期  2017年1月 ~ 20**年2月     
 eq \o\ad(申报日期,　　　　　　)         2016年12月            
四川文理学院***实验实训中心
	建设类型（新建、扩建、更新）
	  新建

	服务对象
	面向专业
	环境工程专业 

	
	涉及课程
	水污染控制工程、环境监测、环境微生物、环保设备设计

	
	实验实训教学工作量
（人时/年）
	4560人·时数(参见附件1、2,按现招生规模120名学生计)，按实际填写。

	立

项

依

据
	① 环境工程专业的污水处理和控制实验涉及到两门专业核心课程《水污染控制工程》和《环境监测》，而且和《环境工程微生物学》、《环保设备设计》等有很大的关联。目前相应的实验太少，不能满足培养本专业学生动手能力的目的，需增开实验；目前的实验设备和场地已经非常紧张，不能满足学生实验需要，随着学生实验和教师科研两方面需求的日益增长，实验室的形势将更为严峻；因而，建立水污染控制实验室势在必行。

②

③ 

……

	现

有

条

件
	环境工程实验室始建于1994年，现在并无单独的水处理实验室。现有与水处理相关的实验设备包括：COD测定仪1台；测汞仪1台；离子色谱仪1套；极谱仪1台；酸度计1台；生化培养箱1台。实验室现有专职实验师1名，实验指导教师6名，实验室面积共计m2 ，实验仪器设备台套总计**台（套），设备原值**万元。

环境工程实验室水处理部分在现有条件下，完成了两届环境治理专科学生实验教学和历届本科学生的实验教学及毕业设计等的实验工作。同时完成了几项院内科研项目（饮用水水质测试等）和协助完成多项科研项目。在完成教学、科研任务外，还对外提供了测试任务。



	项

目

主

要

设

备

及

经

费

概

算
	序号
	设 备 名 称
	单位
	数量
	金 额
	用 途

	
	1
	气相色谱仪
	台
	１
	70000
	可气化物测定

	
	2
	原子吸收分光光度计
	套
	1
	600000
	金属离子测定

	
	3
	液相色谱仪
	套
	1
	300000
	高沸点物质测定

	
	4
	水污染辅助设计软件
	套
	1
	60000
	分析、二次开发

	
	5
	MIA-3多功能离子分析仪
	台
	1
	36000
	离子分析

	
	6
	微机溶解氧
	台
	1
	3978
	DO测定

	
	7
	快速定氮仪
	台
	1
	17000
	含氮量测定

	
	8
	自动电位滴定仪
	台
	1
	21879
	化学滴定
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	说明：设备中的1-8、44为试验研究室使用；9-31为水污染控制实验室用；实验设备台套数按现有学生人数120人分四次完成实验来确定。经费中，污水处理站为228万元；水污染控制实验室为403万元。
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	预

期

目

标
	总目标：严格按照项目进展进行建设，新建一个水处理与污染控制中心，包括：污水处理站、水污染控制实验室、水处理与污染控制试验研究室。建成后具有老校区污水处理、教学实验、实习、科研测试和水处理技术开发等功能，在建成后3年内争取成为省级污水处理技术开发研究中心，5-10年内争取成为国家级污水处理研究开发中心。

项目总目标中的污水处理站建成后，可以完成***的生活污水处理。出水水质达到《污水综合排放标准（GB8978-96）》的城镇二级生活污水处理厂排放浓度。污水处理站的建设将为环境工程专业科研和教学提供一个实验和实习的重要基地。

本项目建成后，水污染控制实验室可开出《水污染控制工程》和《环境监测》教学大纲要求的全部实验（见附录）；可以根据专业方向课的需求开出选做实验；可进行水质的测定，并可面向社会提供测试服务；也为本科学生的生产实习提供基地、毕业设计提供实验场所和设备，并为将来的研究生教学和实验提供基础。

水处理与污染控制试验研究室综合物理化学和生物化学技术、环境系统工程、自动控制和计算机技术，构成水污染控制基本原理与工程技术相结合的科研、教学实体。配置较完备的水质分析检测仪器、水处理模拟实验和数据处理等设施，构成无机、有机、颗粒物等测试的完整系列。试验研究室建成以计算机进行数据采集和自动控制的实验系统，有废水生物处理过程计算机模拟系统。还有以计算机工作站为中心的微生物网络、……模拟过程并开发水和废水处理新技术。重点试验研究以下五个方面的内容：（1）废水处理与资源化的新理论、新技术；（2）受污染饮用水源水的净化及纯净水制备技术；……。 
水污染控制中心将应用基础研究、应用研究和技术开发紧密结合，形成试验研究与技术开发相互支撑的研究体系，达到国内领先水平，真正实现教学、科研、生产一体化。如水污染控制和水质转化的技术、工艺、设备研究与开发…………。



	项

目

进

展

计

划


	1．2017年*月~*月

    根据学校对项目的指导，调整水处理与污染控制中心的建设方案，包括：实验室设备规划与布置，人员定额与培养；系统设计和规划，污水处理站的技术设计、选址和平面布置。

    根据设计规范完成实验室的土建工程施工及室内的改造和装修，水电管网的布置和安装。

2．2017年*月~*月

完成污水处理站的土建工程建设，进入处理设备的购置、安装、调试和试运行。

水污染控制实验室部分重点设备的购买、安装和调试，及相应辅助空调设备的安装。同时进行水处理与污染控制研究室的设备购买和安装调试工作，指定专门的负责人员掌握重点设备的测试分析方法。

3．2018年*月

完成其它设备的购买、安装和调试。

污水处理站正常运转，申请有关部门进行验收工作。

4．2019年*月

完成增设实验项目的实验计划书、指导书、实验报告、实验安全规程等实验文字材料。

完成污水处理站、水污染控制工程实验室、水处理与污染控制试验研究中心人员配置，管理制度制定及实验指导教师及实验师的培训。

5．2019年*~*月

整个系统的调试及验收。




	预

期

效

益
	水处理与污染控制中心建设完成后，不仅可以完成环境工程专业本科生的实验教学任务，而且为环境工程和相关的各专业的科研工作的开展提供测试和分析。不仅如此，还可面向社会提供工程设计、咨询、测试分析服务。

在人才培养方面，可以培养学生的环境监测分析能力，学会进行常规水质分析测试方法，并可辅助指导教师进行科学研究和技术开发。同时通过中心的建设和发展……。

在科学研究方面，中心建设过程中和建成后将重点组织申报一批与水处理和污染控制相关的课题。主要有：中小城镇污水处理设备优化配置系统；……。

在社会服务方面，中心建设成功后，可以向社会提供分析测试。并在科研形成的实用技术基础上，……创造出良好的经济效益。

请补充阐述：1.对学校调整学科布局加强智能制造、健康养老、生态旅游、化学化工、艺术体育、文学传播等重点学科专业建设的支撑作用；对我校“十三五”末建成6-10个省级应用型示范专业的推动支撑作用；2.对学校创新人才培养模式、建设精品资源课程和在线开放课程、整合教学资源、教材编写、建设省级应用型示范课程的作用；对实施四年递进式创新创业教育计划支撑作用；3.项目对优化整合实验实训教学资源、促进教学改革、加强质量工程项目建设的支撑作用；

	评

估

指

标
	教学指标：

大纲规定实验开出率XX%；水处理与污染控制中心全天面向学生、教师和社会开放。

科研指标：

5年内申报和完成国家省市级项目5项以上，其中至少3项成果转化，申报专利5项，发表核心期刊论文数>20篇。

服务指标：

可面向社会提供……和科研实验。

管理指标：

完整的运行管理制度（岗位责任制、考核评估制度）、进行专门的实验室管理研究和实现设备、实验、人员微机化管理。


	方

案

建

设

现

有

条

件

分

析
	1、 基本设施情况

环境工程实验室现有实验室房间3间，约40m2，实验用水和排水系统有待改善。由于环境工程专业开设的实验包括：水污染控制、大气污染控制、环境监测、环境工程微生物学，所以总的看来，现有的实验室面积不能满足要求，而且现在设备混杂在一起对设备的使用和保养造成了严重的影响。

将来建成的新实验室应该对成套设备单独放置和专人管理，设置专门的天平室。实验操作台应该宽敞，操作台两侧设置水槽，操作台上有足够的电源接头。实验室应有一个大间进行普通环境化学分析，数个小间进行精密分析，专门的天平室进行称量，一个微机室进行数据分析。

2、 基本人员情况和近年增加可能性

环境工程实验室现有专职实验人员一名，根据实验室的建设和发展需要，应再配备2-3名专职实验师。水污染控制实验室应至少有一名专职实验师负责设备管理、维护。

3、 基本设备情况

现有的实验设备测试项目不全，实验设备台套数少，测试精度低，不能满足教学和科研的需要。而且由于管理人员太少，管理制度不完善，设备正常使用率低，不能完成实验室的功能。

4、 现有条件对方案的支撑分析

现有的实验场地面积小、实验室工作人员少、设备少、缺乏有效的管理和维护、使用率低，只能完成最基本的教学实验任务。经过几年的实验室建设和摸索，制定了一些管理制度，得到了一些经验，为本次的水污染控制专项实验室建设打下了基础。根据现有的条件和学校的支持，重新规划，规范管理，可以建成现代化的高技术实验室。新的实验室建设所需新建房屋面积为：**m2，与污水处理站一起建设，如在老校区建设，选址最好在……。


	新

增

设

备

清

单
	设 备 名 称
	型 号
	数量
	单价￥
	厂  家
	供货时间

	
	气相色谱仪
	GC-9000A
	１
	
	上海科创色谱仪器有限公司
	

	
	原子吸收分光光度计
	SoloarM6
	1
	
	美国热电仪器系统公司
	

	
	液相色谱仪
	1100
	1
	
	安捷论上海分析仪器公司
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	


	大

型

设

备

专

项

分

析
	单价>5万元的设备：

1、 原子吸收分光光度计

型 号、厂 家、单 价：
Soloar-M6  美国热电仪器系统公司  8万美元

969AA  济南试金集团销售公司  9万美元

3510  安捷论科技上海分析仪器有限公司  15.2万元

2、 气相色谱仪

型 号、厂 家、单 价：

3、 液相色谱仪

型 号、厂 家、单 价：

使用条件：

上述几项大型设备完成水测试中的重要分析，并能得出高精度的实验数据，可以为科研和实验室发展提供重要支撑。它们需要专人管理和维护，不能与其它设备分开放置，房间应该装设空调。定期通电除潮，定期清扫。




	项

目

组

成

员
	  姓  名
	职称（职务）
	项目中承担的主要任务

	
	
	
	项目负责

	
	
	
	总体协调

	
	
	
	系统方案研究

	
	
	
	污水处理技术方案

	
	
	
	系统设计调试

	
	
	
	试验装置设计、编写实验指导书

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	本单位意见：

    本实验（实训）室集教学、科研、生产于一体，建成后不但能满足本科毕业设计（论文）课题需要，还能满足环境本专科学生水污染与控制的教学实验、实习，其研究手段和设施将达到国内领先水平。

    同意申报立项建设。（请申报单位据实修改）
（签章）          年   月   日



	项目评审委员会意见：

（签章）        年     月     日


附件一：建成后《水污染控制工程》开出实验一览表

	编号
	名称
	实验学时数

	1
	废水静置沉淀实验
	2

	2
	电泳实验
	2

	3
	混凝实验
	2

	4
	气浮（浮选）实验
	2

	5
	污泥消化实验
	2

	6
	成层沉淀实验
	2

	7
	离子交换实验
	2

	8
	活性炭吸附实验
	2

	9
	生物滤池实验
	2

	10
	活性污泥法动力学参数的测定
	2

	11
	曝气实验
	2

	12
	废水可生化性测定实验
	2


附件二：建成后《环境监测》开出实验一览表

	编号
	名称
	实验学时数

	1
	水样色度的测定
	2

	2
	水样PH值的测定
	2

	3
	水样电导率的测定
	2

	4
	溶解氧的测定
	2

	5
	废水化学需氧量的测定
	2

	6
	水中六价鉻的测定
	2

	7
	水中氨氮的测定
	2


附件三：实验室房屋设计平面图

附件四：污水处理厂项目建议书

